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Abstrakt  O biologických úinkoch elektromagnetického poa (EMP) sa momentálne neustále diskutuje a niektoré úinky (i 
už pozitívne alebo negatívne) nie sú ešte stále objasnené. lánok pojednáva o možných biologických vplyvoch a úinkoch 
EMP. Jednou z oblastí kde sa môže EMP využíva je medicína a  biomedicínske aplikácie. Vo väšine štátov sveta platia 
hygienické normy a limity, ktoré by mali by dodržané pri jednotlivých aplikáciách EMP v technike i medicíne. 
 
Summary Biological effects of electromagnetic field (EMF) are still under discussion. Some effects (negative and positive 
too) are not exactly clear. This paper is talking about possible biological effects and influences of EMF. One area of EMF 
applications is medicine and biomedical applications. The most countries of the world have own rules and limits, which have 
to be accepted in applications of EMF in technology and medicine too. 
 
1. ÚVOD 
Problematika pôsobenia elektromagnetického 
poa na živé organizmy je už viac ako 40 rokov 
intenzívne skúmanou problematikou a stále neboli 
urené jednoznané vplyvy a následky pôsobenia 
takéhoto poa. Dokázanie negatívnych úinkov 
(rakovina, psychické poruchy, poškodenie orgánov, 
at.) by malo dramatický dopad na súasný život 
moderného loveka, ktorý je denne vystavovaný 
elektromagnetickým poliam rôznych intenzít  
z rôznych zdrojov. V Súasnosti sa vplyvom EMP 
na živé organizmy zaoberá hlavne Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO, World Health 
Organisation) a Medzinárodná komisia pre ochranu 
pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP, 
International Commission on Non- Ionizing 
Radiation Protection) stanovili, že elektrické 
zariadenia musia spa urité limity, musia by 
elektromagneticky kompatibilné, aby mohli by 
používané v praxi bez ohrozenia zdravia loveka 
[1]. 
Experimentálne, aj rozsiahlymi štatistikami sa 
dokázalo, že EMP sú v celom svojom frekvennom 
rozsahu biologicky aktívne, teda interagujú so 
živou hmotou. 
Okrem priaznivého pôsobenia sú však 
nepopieratené aj ich negatívne, ba neraz aj zhubné 
vplyvy na živé organizmy.  
Preto problematika EMP vo vzahu  
k  životnému prostrediu (ŽP) má pred sebou dve 
úlohy: 
 1. ako využíva tieto polia na zlepšenie 
životných podmienok obyvatestva, 
 2. ako súasne chráni udí pred 
nepriaznivými úinkami týchto polí. 
EMP delíme na neionizujúce 
a ionizujúce.(obr.1) Hraninou frekvenciou je 
3.1015 Hz. Tento príspevok je zameraný na 
neionizujúce EMP v rozsahu  0-1015Hz,  teda as 
žiarenia ultrafialového, viditené a infraervené  
žiarenie, mikrovlny, rádiové frekvencie 
a nízkofrekvenné elektromagnetické polia [2]. 
 
 
Obr.1 Elektromagnetické spektrum 
Fig. 1 Electromagnetic spectrum 
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2.  ÚINKY EMP NA BIOLOGICKÉ 
TKANIVO 
Štúdium biologických úinkov EMP nie je 
jednoduché aj napriek tomu, že vedci venujú tejto 
problematike v celosvetovom meradle vekú 
pozornos, stále  existuje  vea nejasností.  
Realizácia a vyhodnocovanie mnohých 
experimentov pre štúdium biologických úinkov 
elektromagnetického poa je komplikovaná hlavne 
tým, že tieto experimenty nemôžu by aplikované 
na udí. Preto nie vždy sa zistené úinky dajú 
jednoznane prenáša do humánnej medicíny. 
 
Biologický úinok EMP závisí od niekokých 
objektívnych a subjektívnych parametrov: 
 
1. Z fyzikálnych parametrov poa (objektívne 
parametre)  sú to predovšetkým: 
• použitý rozsah frekvencií, 
• intenzita EMP 
• doba pôsobenia (ožiarenia). 
2.Výsledok interakcie závisí aj od fyzikálno-
chemických vlastností organizmu (subjektívne 
parametre), najmä od: 
• rozmerov, 
• hmotnosti, 
• charakteru povrchu (odevu), 
• hrúbky vrstiev (koža - tukové vrstvy - svaly), 
• obsahu vody, 
• okamžitého stavu organizmu (zdravotný aj 
psychický), 
• prípadného súasného pôsobenia iných 
záažových, i stresových faktorov.[2] 
 
Vekos telom pohltenej energie EMP vzrastá 
priamoúmerne štvorcu lineárnych rozmerov tela. 
Rôzne pásma frekvencie pri tých istých 
parametroch vnútorného poa dosahujú rozdiely v 
pohltení energie bioobjektami rôznych 
geometrických rozmerov niekedy aj viac rádov. [3] 
 Na základe dôležitosti pomeru rozmeru 
bioobjektu a džky vlny je užitoné rozdeli celé 
spektrum na tri oblasti : 
1) do frekvencie  30 MHz - žiarenie s džkou 
vlny podstatne väšou než sú rozmery 
bioobjektu 
2) od frekvencie  10 000 MHz - žiarenie s džkou 
vlny podstatne menšou 
3) pásmo 30 – 10 000 MHz   - žiarenie s džkou 
vlny porovnatenou s rozmermi tela alebo 
uritej jeho asti V tejto oblasti je 
charakteristická existencia maxím absorpcie, 
pri ktorých telo akoby "vsávalo" pole  
a pohlcuje viac energie ako tej, ktorá prechádza 
jeho prienym rezom. Každý biologický objekt 
má rezonannú frekvenciu f0, pri ktorej nastáva 




















                1SAR[W.kg-1] Specific Absorption Rate- merný absorbovaný výkon  
 
Tab.1  Prehad rezonanných frekvencií rôznych 
živoíchov 
Table 1 Resonant frequency list of  different animals 
 
Živá hmota vykazuje hysterézu vyvolanú 
koneným asom, ktorý potrebuje na odpove.  
K tomu ešte pristupuje adaptácia, ktorá sa u 
neživých látok nevyskytuje. Pre živú hmotu je tiež 
charakteristická nestálos všetkých vlastností a to 
jednak prirodzená, daná ich vývojom a životom 
alebo vyvolaná  pôsobením vonkajších initeov. 
Živé organizmy nemajú špecifické receptory, ktoré 
by EMP dráždilo primárne.[4] 
 
2.1 Interakcia s biologickým tkanivom 
 
Interakcia EMP s biologickým tkanivom je 
založená na odozve astíc s nábojom (atómov 
a molekúl tkaniva) na vonkajšie EMP. Posunom 
alebo deformáciou týchto nabitých astíc z ich 
ustálenej polohy vznikajú elektrické dipóly, ktoré 
reagujú na vonkajšie EMP. 
Interakciu neuruje iba pôsobenie EMP, ale 
ovplyvuje ju aj reakcia živého organizmu a jeho 
schopnos adaptova sa a kompenzova vonkajšie 
vplyvy. Z  fyzikálneho hadiska urená 
predovšetkým permitivitou. (tab.2) Permeabilita 
biologického tkaniva je v podstate rovná 
permeabilite volného priestoru, preto sú magnetické 
straty zanedbatené. [3] 
 






priemerný muž 0,252 73,8 
Obézny  muž 0,12 72,9 
priemerná žena 0,22 80,2 
10-roné diea 0,341 93,7 
5-roné diea 0,378 115,3 
1-roné diea 0,325 173,6 
malý pes 0,142 220,0 
mora 0,499 575,6 
veký potkan 0,660 531,6 
stredný potkan 0,749 637,3 
malý potkan 1,06 910,2 
veká myš 1,4 1 663,0 
stredná myš 1,47 1 803,9 
malá myš 1,18 2 297,1 





Tab.2 Hodnoty vodivosti  a relatívnej permitivity 
biologických tkanív r 
Table 2 Conductivity  and relative permittivity r 
 of biological tissues 
 
Komplexná permitivita závisí 
predovšetkým od frekvencie poa f  a do znanej 
miery od teploty tkaniva T. Závislos na tlaku a na 
vektore intenzity elektrického poa E je oproti  
tomu zanedbatená. 
 Poda dielektrických vlastností môžeme jednotlivé 
typy biologického tkaniva rozdeli do dvoch 
základných skupín [3]: 
 
a.) tkanivo s vysokým obsahom vody – napr. sval, 
koža, vnútorné orgány 
 
b.) tkanivo s nízkym obsahom vody – napr. tuk, 
kosti 
Biologické tkanivá majú spravidla 
niekoko vrstiev ( napr. koža, tuk, sval, kos at. ), 
ktoré sa líšia nielen z biologického hadiska, ale aj 
dielektrickými parametrami, ím sa mení charakter 
úinku elektromagnetických vn. Pri dopade 
elektromagnetickej vlny z voného priestoru na 
povrch rovnorodého biologického tkaniva sa 
približne polovica výkonu odrazí naspä a zvyšok 
prejde do tkaniva, kde sa v dôsledku vodivosti 










Obr.2  Závislos výkonu P elektromagnetickej vlny 
šíriacej sa do biologického tkaniva a tiež typický priebeh 
teploty T v hbke d pod povrchom tkaniva 
Fig.2 Dependencies of power P and temperature T in 
depth d under the cover of biological tissue 
 
 
Na obr.2 je tiež znázornené typické 
rozloženie teploty T v rovnorodom tkanive. Pokles 
teploty pri povrchu vzniká chladením povrchu a to 
bu cirkulujúcim vzduchom alebo potením. Dôjde 
tak k vytvoreniu maxima teploty v uritej hbke pod 
povrchom a alej do hbky bude teplota 
exponenciálne klesa. Vypoíta teplotné 
rozloženie je však dos komplikované pre 
existenciu plošných prechodov medzi jednotlivými 
vrstvami biologických tkanív. Niekedy môže dôjs 
k rezonanciám elektromagnetickej energie v oblasti 
medzi dvoma prechodmi a tým ku vzniku horúcich 
miest, t.j. k prekroeniu povolenej teploty. 
K tomuto prekroeniu môže dôjs, ke je hrúbka 
tkaniva porovnatená s vlnovou džkou, resp. jej 
polovicou a pod. [3] 
V zásade rozoznávame dva druhy úinkov EMP:  
 1.tepelné - prejavujú sa pri vekých intenzitách 
poa, 
 2.netepelné -tzv. špecifické (prejavujú sa   
v ovplyvnení koloidnej štruktúry bunkového 
obsahu a elektrických  vlastností bunky). 
 
2.2 Tepelné úinky 
Pri takých intenzitách a výkonových 
hustotách, pri ktorých absorpcia energie  
v bioobjekte spôsobí vzostup teploty (celkový alebo 
lokálny presahujúci termoregulané schopnosti 
organizmu), dochádza reprodukovatene           
  k nepriaznivému pôsobeniu na biologický systém. 
Pre hrubú orientáciu sa uvádza výkonová 
hustota 10mW.cm-2 (100 W.m-2) ako úrove, po 
prekroení ktorej sa prejavuje nešpecifický tepelný 
efekt - hypertermia.  
Tepelné úinky závisia v prvom rade od frekvencie, 
t.j. platí, že s rastúcou frekvenciou sa zvyšujú 
tepelné úinky na organizmus. Tieto sú dané 
premenou žiarenia po absorbcii tkanivami na teplo. 
ím je látka vodivejšia, tým rýchlejšie sa zohrieva 
(permitivita a súinite dielektrických strát sa 
oznauje ako faktor zahriatia). Ak má látka vysoký 
faktor zahriatia, potom to má za následok malú 
hbku vniku mikrovn do príslušnej látky, pretože 
energia sa mení na teplo už v jej vonkajších 
vrstvách. Napr. u mäsa je hbka prieniku  na každej 
strane približne 2,5 cm. Ak je látka hrubšia, potom 
sa zbytok zohrieva už iba vedením. [2] 
 Celkové množstvo absorbovanej  energie  
 v  tkanive  závisí od  obsahu  vody  v  tkanive, 
pretože  obsah   vody rozhoduje o jej  elektrických 
vlastnostiach, alej od vekosti exponovaného 
povrchu, ktorý  je vystavený žiareniu 
a v neposlednom  rade  závisí  od  intenzity poa. 
Ak je množstvo takto privádzaného tepla väšie, 
než dokáže organizmus odvies  do okolitého 
prostredia, môže dôjs k  tepelnému  preaženiu   
niektorých  orgánov.  Orgány  zvláš citlivé na 
zvýšenie teploty sú : oná  šošovka, mozog 
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zbavuje  tepla, môže  už neveká záaž 
vysokofrekvenným žiarením vyvola jej zákal. [4] 
Úinok vysokofrekvenného poa (v blízkosti 
rozhlasových a televíznych vysielaov) sa prejaví 
zvýšením telesnej teploty. Pri krátkej dobe 
pôsobenia je najvyššia teplota  na povrchu tela. 
Môžu vzniknú až popáleniny. Pri dlhšej expozícii 
sa prehrievajú aj vnútorné orgány, môže dôjs k ich 
poškodeniu, stúpa teplota krvi. Nebezpené je 
miestne prehriatie, ktoré môže spôsobi 
implantovaný kov. Ak intenzita poa dosiahne 
hodnotu, pri ktorej už nepôsobí termoregulaná 
schopnos organizmu, potom nastane prehriatie 
organizmu a smr. 
 
2.3 Netepelné úinky 
Tieto efekty sú podmienené uritými 
elektrickými vlastnosami biologických systémov. 
Netepelné úinky sú dávané do súvislosti  
s dlhodobým pôsobením slabých polí. Vysvetujú 
sa elektromagnetickou indukciou, ktorou vznikajú  
v ožiarených tkanivách iónové prúdy. Ich vplyvom 
sa menia biologické vlastnosti bunených membrán 
(ich permeabilita), kudový a akný potenciál - 
dráždivos. 
Význam indukných javov pre vodivé asti 
organizmu rastie pri ožarovaní impulznými poliami.  
Maximum tohoto úinku sa prejavuje na 
centrálnom a autonómnom nervovom systéme, na 
kardiovaskulárnom systéme, na vyluovacom 
aparáte zažívacieho traktu a na endokrinnej sústave. 
[2] 
Netepelné  úinky  sú prevažne urené 
okamžitou amplitúdou nízkofrekvenného žiarenia. 
Ich úinok stúpa  pri opakovanom ožiarení pomerne 
nízkymi intenzitami, najmä pri vystavení sa 
pulznému pou, pri ktorom je celková vyžiarená 
energia pomerne malá, ale okamžitá amplitúda 
veká. Vo vnímavosti jednotlivcov sú výrazné 
rozdiely. 
Dlhodobé ožarovanie EMP s malou 
hustotou výkonu sa prejaví predovšetkým na stave 
centrálnej nervovej sústavy. Zmeny majú charakter 
subjektívnych ažkostí astenického typu (telesná 
slabos) ako sú napr.: pocit ochablosti, 
vyerpanosti, ahostajnosti, zvýšená únava, 
poruchy spánku, pokles koncentrácie - pozornosti), 
útlm intelektuálnych funkcií, zhoršenie pamäti, 
bolesti hlavy, emotívna labilita, znížená potencia.  
Väšina štúdií zaoberajúcich sa vplyvom 
elektromagnetického poa na zdravie loveka sa 
zameriava na samotné elektromagnetické pole ako 
na faktor, ktorý môže zvyšova riziko vzniku 
rakoviny. Poda niektorých laboratórnych 
experimentov existuje uritá súvislos medzi 
uritými druhmi nádorového ochorenia  
a expozíciou nízkofrekvenným magnetickým 
poliam (jedná sa však o polia vysokých intenzít, 
ktoré sa pri bežných pracovných podmienkach 
nenachádzajú). Zdravotných dôsledky expozície 
elektromagnetickým poom nízkych hodnôt nie sú 
ešte stále dostatone objasnené . [9] 
 
3. BIOMEDICÍNSKE APLIKÁCIE 
Medzi významné lekárske a spoloenské 
problémy súasnosti patrí aj hadanie nových 
lieebných metód pre rôzne typy chorôb, ako je 
napr. lieba zhubných nádorov. Základné lieebné 
postupy v onkológii (rádioterapia, chemoterapia 
a chirurgia) sú už dobre známe a preto aj len malé 
zlepšenia týchto metód si vyžadujú množstvo asu 
a investícií. Preto je nutné hada alšie lieebné 
metódy, ktoré bu samostatne alebo v kombinácii 
s niektorou z klasických metód umožnia zlepši 
klinické výsledky. Rozvoj technických vied 
významne podporuje vznik nových lieebných 
metód a i mikrovlnná technika nachádza v tomto 
smere nové zaujímavé uplatnenia. V tomto 
strunom prehade sa zameriam na lieebné 
metódy, ktoré využívajú tepelné úinky 
mikrovlnnej energie, kedy je EMP použité pre 
ohrev lieenej oblasti biologického tkaniva, alebo 
pre ohrev uritého implantovaného objektu. [3] 
 
Mikrovlnná hypertermia   
Hypertermia je lieebná metóda, pri ktorej 
sa umelo vyvolá zvýšenie teploty v tkanive bez 
ohadu na vlastnú termoreguláciu organizmu.  
Využíva sa v terapii zhubných nádorov alebo pri 
zvýšení repopulanej úinnosti kostnej drene, o je 
možné využi pri transplantanej terapii chorôb 
 z ožiarenia.  
Najastejšie používaným teplotným rozmedzím je 
41 až  45°C, pri ktorom sú nádorové bunky 
citlivejšie než normálne.  
Najvýhodnejšia je aplikácia 
elektromagnetického vlnenia vysokofrekvenného 
alebo vemi vysokých frekvencií, i tepelných 
úinkov ultrazvuku. Vysokofrekvenné prúdy nad 
100 kHz už nemajú dráždivé ani elektrolytické 
úinky. Mechanizmus ich biologického efektu 
spoíva v premene absorbovanej energie na teplo.  
Voba frekvencie umožuje regulova hbku 
ohrevu. To je vemi dôležité z toho dôvodu, aby sa 
nepoškodilo zdravé tkanivo pod nádorom. Pri 
nižších kmitotoch je hbka vniku do tkaniva 
väšia. Napríklad pri 434 MHz je hbka ohrevu 3,5 
- 4 cm, pri 2,5 GHz je hbka ohrevu 2,5 - 3 cm. 
Hypertermia sa kombinuje s rádioterapiou 
(ožarovanie ionizujúcim žiarením). Sú publikované 
výrazne pozitívne výsledky (napr. pri aplikácii na 
lieenie ažkých, až beznádejných nádorových 
ochorení došlo u 50 % pacientov k uzdraveniu, u 30 
% k zlepšeniu stavu a v 12 % nedošlo       
   k zmenám. EMŽ sa využíva aj v diatermii, pri 
ktorej sa definovaným spôsobom zavedie energia 
EMP  do organizmu. [2]  




Využitie pri rehabilitáciách a fyzikálnej 
liebe. Podobne ako pri hypertermii aj tu je úinok 
založený na princípe ohrevu biologického tkaniva 
avšak na teploty nižšie – spravidla len do 41°C. 
Využíva sa pre liebu bolestí pri niektorých 
reumatických a degeneratívnych chorobách a tiež 
pre liebu chronických zánetov resistentých na 
antibiotiká, kombinovanej liebe neplodnosti 
u žien. 
 
Mikrovlnná termokoagulácia   
Ohrev tkaniva vyšší ako 45°C. Využitie 
v urológii napríklad mikrovlnná lieba prostaty, 
ktorá môže nahradi komplikovanú operáciu. 
 
Mikrovlnná angioplastika 
Je príkladom využitia mikrovlnného 
zariadenia v kardiológii. Metód využíva katéter 
zakonený balónikom a doplnený mikrovlnnou 
anténkou, ktorý sa zavedie do iastone alebo úplne 
zablokovanej cievy. Teplo získané mikrovlnnou 
energiou  
umožuje bezpenejšie odstráni sklerotické pláty 
usadené na stenách ciev. Táto metóda je využívaná 
aj pre liebu srdcových arytmií. 
 
Mikrovlnný skalpel  
Pri niektorých chirurgických zákrokoch 
býva jedným z problémov strata krvi pacienta. 
Konštrukcia mikrovlnného skalpela obsahuje 
špeciálny rezonátor, ktorý umožuje vyžiari 
energiu do operovaného tkaniva. V dôsledku 
absorbcie tejto energie sa povrchová vrstva tkaniva 
v reze ohrieva a vznikne tenká chrasta, ktorá 




V prípadoch ke sú deom voperované 
umelé implantáty (náhrady kostí, kbov a pod.), 
musí sa operácia jeden alebo viac krát opakova, 
aby sa implantát vymenil vždy za väší ako diea 
rastie. Vaka špeciálnej konštrukcii tých to 
implantátov je možné dosiahnu zmeny rozmerov 
ohrevom tohoto implantátu priamo v tele pacienta. 
Pacient je tak ušetrený od zbytoných operácií. 
Táto metodika je zatia v štádiu prvotného 
výskumu. 
 
alšie možnosti využitia mikrovn v medicíne 
Okrem lieebných metód môže by 
termoterapeutická súprava využitá i k alším 
lekárskym úelom napr.: 
- pre rýchlejšie rozmrazovanie biologického 
tkaniva po kryogénnych operáciách. 
- podpora diagnostiky nádorov 
- sú skúmané možnosti využitia celotelovej 
termoterapie pre liebu AIDS, lebo vírus HIV 
je vemi citlivý na zvýšenú teplotu 
Mikrovlnné lekárske senzory 
 Rôzne typy senzorov na mikrovlnnej báze 
umožujú realizova snímae pre vemi rôznorodé 
aplikácie. Na princípe Dopplerovho efektu možno 
realizova mikrovlnné senzory pre meranie 
rýchlosti, alebo jej zmeny, eventuálne senzory pre 
zisovanie pohybu v uritej oblasti. Iné typy 
senzorov umožujú rýchle meranie vlhkosti a pod. 
 
Mikrovlnná diagnostika 
Spektrum mikrovlnných frekvencií je 
perspektívne aj pre lekársku mikrovlnnú 
diagnostiku. Základnými využívanými metodikami 
alebo ešte rozpracovanými sú tieto: 
 
- Magnetická rezonancia  
Magnetická rezonancia je dnes jednou 
z najvýznamnejších lekárskych diagnostických 
metód. 
 
- Mikrovlnná tomografia 
Nová diagnostická metóda, ktorá sa ešte v praxi 
nevyužíva, ale niektoré svetové laboratória pracujú 
na jej rozvoji. 
 
- Meranie permitivity biologického tkaniva 
Niektoré špeciálne diagnostické problémy bude 
zrejme možné rieši na báze merania komplexnej 
permitivity biologického tkaniva 
v diagnostikovanej oblasti. 
 
- THz vlny 
Horný okraj mikrovlnného pásma tvorí tzv. 
terahertzové vlny, na ktoré naväzuje oblas 
infraervené žiarenie, majú k nim fyzikálne blízko a 
môžu by využívané k vemi zaujímavým 
diagnostickým/zobrazovacím aplikáciám. Týmto 
aplikáciám je v poslednej dobe venovaná veká 
pozornos (program EU “Terahertz Bridge”)[3]  
4. HYGIENICKÉ LIMITY 
Nedostatoná objasnenos úinkov EMP na loveka 
(predovšetkým netepelných efektov) sa prejavuje aj 
v pomerne vekých rozdieloch  
v hygienických predpisoch jednotlivých krajín. 
Najprísnejšie hygienické predpisy sú vo východo- 
európskych krajinách, miernejšie sú americké 
 a západoeurópske. 	ažkosti spoívajú najmä  
v extrapolácii výsledkov výskumu na loveka. 
Experimenty in vitro sú síce presvedivým 
dôkazom o zásahu EMP do živých systémov, ale 
nemôžeme ich pochopitene priamo využíva pri 
stanovení hygienických limitov pre loveka. V 
súasnosti nevieme definitívne posúdi, aké úrovne  
a frekvencie EMP môžu by považované za 
bezpené z hadiska dlhodobých zdravotných 
následkov a rizika rakoviny zvláš a ako zaisti 
ochranu profesionálov a verejnosti pred možným 
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hazardom. Najbezpenejším limitom by bola "0" 
obmedzujúca expozíciu populácie opä iba na 
prirodzené EMP. Túto požiadavku však nie je 
možné v civilizovanom svete realizova.  
Pri rozhodovaní treba posúdi komplexne 
všetky faktory vrátane záaže populácie aj 
ostatnými škodlivinami. Rozhodovanie  
o bezpených úrovniach sa teda pohybuje      
v rozmedzí troch rádov. 
V súasnosti sa ochranou pred EMP 
zaoberá Vyhláška .123/1993 Z.z. Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. apríla 
1993 o ochrane zdravia pred nepriaznivými 
úinkami elektromagnetického poa, ktorá však 
hodnotí ožiarenie pracovníkov, resp. obyvateov 
elektromagnetickým poom v pásmach vysokých 
(60 kHz – 300 MHz) a vemi vysokých frekvencií 
(od 300 MHz vyššie). Touto vyhláškou sa 
ustanovujú hygienické požiadavky na prácu a pobyt 
v elektromagnetických poliach, na vývoj, 
konštrukciu, výrobu, dovoz, montáž, opravu, 
skúšanie, prevádzku a používanie generátorov 
vysokých a vemi vysokých frekvencií a zariadení, 
ktoré takéto generátory obsahujú. 
Pre hodnotenie úinkov nízkofrekvenných 
elektromagnetických polí s frekvenciou od 0 Hz do 
10 kHz na udský organizmus od r. 2000,     v SR 
platí norma STN P ENV 50166-1. (tab.3, tab.4) Ak 
sa vyhovie  úrovniam poa v tejto norme, 
automaticky sa zabezpeí súlad so základnými 
obmedzeniami hustoty indukovaného prúdu, 
a intenzity elektrického i magnetického poa. [2] 
 
 Frekvencia elektromagnetického poa [Hz] 
0 - 0,1 0,1 -0,23 0,23 – 1 1 - 4 4-1500 1500 -104 











(1)0,2 T pre 8 hodinový asovo vážený priemer, 
(2)0,14 T pre 8 hodinový asovo vážený priemer (pri 0,1-
1,5 Hz). 
0 – 0,1 0,1 – 1,15 1,15 – 1500 1500 – 104 Obyva- 
Testvo 
B[T] 0,04 T 0,028 T 
32/f mT 
(0,64 mT pri 50 Hz) 0,021 mT 
2B[T] Indukcia magnetického poa 
Tab.3 Norma STN P ENV 50166-1 pre celé telo 
Table 3 Standard STN P ENV 50166-1 for all body 
 
Tab.4 Norma STN P ENV 50166-1 pre konatiny 
Table 4 Standard STN P ENV 50166-1 for limbs 
 
Medzinárodná komisia pre ochranu pred 
neionizujúcim žiarením (ICNIRP, International 
Commission on Non- Ionizing Radiation 
Protection) stanovila nasledovné limity uvedené 
v tab.5, ktoré by mali spa elektrické zariadenia, 











50 Hz 50Hz 900MHz 1,8GH
z 
2,45 GHz 
El.pole Mag.pole Výkon. hustota Výkon. hustota 
   
kV/m µT W/m2 W/m2 W/m2 
Obyvate-
stvo 5 100 4,5 9 10 
Pracov- 
níci 10 500 22,5 45 50 
 
Tab.5 Zhrnutie ICNIRP expoziných noriem (Hodnoty 
v tabuke sú udané pre expozíciu celého tela.) 
Table 5 Summary of ICNIRP exposure standards (Values 
are for exposure of all body.) 
5. ZÁVER 
Elektromagnetické pole je súasou nášho 
života a je len na nás ako sa  budeme pred ním 
chráni a rozumne ho využíva. Biomedicína  
nachádza stále viac využití EMP, ale  odporcovia 
tejto energie sa snažia dokáza že EMP je škodlivé.  
Bude treba vynaloži ešte mnoho úsilia, aby sa dali 
jednoznane potvrdi niektoré biologické vplyvy 
EMP.  Len roky bádania a pôsobenia EMP v tejto 
technicky vyspelej spolonosti ukážu, aké úinky 
bude ma elektromagnetické pole na život. 
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 Frekvencia elektromagnetického poa [Hz] 
0 - 0,1 0,1 -0,36 0,36 – 1500 1500 - 104 Pracov-
níci 
B[T] 5T
 3,5T 1250/f mT (25 mT pri 50Hz) 0,83mT 
0 – 0,1 0,1 – 1,15 1,15 – 1500 1500 – 104 Obyva-
testvo 
B[T] 100 mT 71 mT 
500/f mT 
(10 mT pri 50Hz) 0,33 mT 
